进口论证会签到表
项目名称：混合动力碎石清石系统项目采购
评审地点：福建省宁德市蕉城区福宁北路5号水岸阳光9栋1604室


招标编号：/
评审时间：2023年11月10日11:23
	序号
	姓名
	工作单位
	职务/职称
	联系电话
	身份证号码
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	律师


福建省锦泓工程管理有限公司
附件3
政府采购进口产品专家论证意见
	申请单位
	将乐县总医院

	计划名称
	混合动力碎石清石系统

	品目名称
	商品名称
	类型
	金额(元)

	A032006-医用激光仪器 及设备
	混合动力碎石清石系统
	(鼓励类\限制类\其它类}(其

他类)
	2,600,000.00

	合计金额
	2,600,000.00元

	申请理由
	□1.中国境内无法获取：

	
	□2.无法以合理的商业条件获取：

	
	☑3.其他。

	原因阐述
	商品名称
	具体理由

	
	混合动力碎石
清石系统
	基于我院手术室空间小和临床业务发展需要，拟采购碎 石设备应同时产生三种能量：超声碎石能量、气压弹道碎石 能量、钬激光碎石能量；必须有四种以上碎石方式，每一种 方式都可以单独碎石。超声和气压弹道可以联合在一起同时 作用于结石。主机装备吸附调控泵，能对负压吸引的流量大 小进行调控。故产品应同时具备以下基本技术性能，具体要 求如下：

1、在碎石的同时，主动将击碎的结石碎片直接清理到 患者体外
2、超声和气压弹道治疗中不损伤人体软组织，无热产 生，不损坏内窥镜
3、钬激光波长：≥2.1μm;
4、瞄准波长：≥532nm;
5、气压弹道能频率：≥12次/S,同时连续可调；
6、采用微电脑控制技术，可精确设置治疗参数，并对 治疗参数进行储存；
7、必须具备对输尿管结石处理的功能，能通过超声探 针中空部分将击碎的结石碎片清理出病人体外。

目前国产产品不具有以上技术，不满足我院使用要求，故申 请采购进口产品。


	专家论证意见
	根据将乐县总医院需要采购的碎石设备系统的技术要求和申请进口  产品的理由，我认为其申请理由符合目前实际情况。将乐县总医院由于临 床业务需要，要求采购的碎石设备应同时产生三种能量；超声碎石能量， 气压弹道碎石能量、钬激光碎石能量；必须有四种以上碎石方式，每一种 方式都可以单独碎石。超声和气压弹道可以联合在一起同时作用于结石。 主机装备吸附调控泵，能对负压吸引的流量大小进行调控。根据上述描述
要求采购的设备至少需要同时具备以下几点：
1、在碎石的同时，主动将击碎的结石碎片直接清理到患者体外

2、超声和气压弹道治疗中不损伤人体软组织，无热产生，不损坏内
窥 镜 ；
3、钬激光波长：≥2.1μm
4、瞄准波长：≥532nm
5、气压弹道能频率：≥12次/S,同时连续可调

6、采用微电脑控制技术，可精确设置治疗参数，并对治疗参数进行
储 存 ；
7、必须具备对输尿管结石处理的功能，能通过超声探针中空部分将
击碎的结石碎片清理出病人体外。
根据国产设备的技术性能要求，国产设备目前无法同时满足上述要
求，不能满足将乐县总医院的使用要求，国外产品性能可以满足该单位的
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使用要求，故建议该单位采购进口产品。
专家签字：
2023年11月1日


备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采 购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。
	专家论证意见
	将乐县总医院根据医院定位、场地情况以及实际需要，需要采购具备 以下性能的碎石系统：要同时能产生三种能量：超声碎石能量、气压弹道 碎石能量、钬激光碎石能量；必须有四种以上碎石方式，每一种方式都可 以单独碎石。超声和气压弹道可以联合在一起同时作用于结石。主机装备 吸附调控泵，能对负压吸引的流量大小进行调控。根据以上需要，我认为

至少需要同时拥有以下基本技术性能，才能满足将乐县总医院的要求：
1、在碎石的同时，主动将击碎的结石碎片直接清理到患者体外

2、超声和气压弹道治疗中不损伤人体软组织，无热产生，不损坏大
窥 镜 ；
3、钬激光波长：≥2.1μm
4、瞄准波长：≥532nm;
5、气压弹道能频率：≥12次/S,同时连续可调

6、采用微电脑控制技术，可精确设置治疗参数，并对治疗参数进行
储 存 ；
7、必须具备对输尿管结石处理的功能，能通过超声探针中空部分将
击碎的结石碎片清理出病人体外。
根据目前国内此类产品的技术，尚无产品可以同时具备以上基本技术 性能，如购买无法达到上述性能的产品，将无法满足将乐县总医院的实际 需求，不利于临床的治疗，在国外产品性能可以满足该单位的使用要求前

提下，我建议该单位采购进口产品。

	
	专家签字：
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	2023年11月10日


备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采 购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

	专家论证意见
	将乐县总医院根据医院定位、场地情况以及实际需要，需要采购具备 以下性能的碎石系统：要同时能产生三种能量：超声碎石能量、气压弹道 碎石能量、钬激光碎石能量；必须有四种以上碎石方式，每一种方式都可 以单独碎石。超声和气压弹道可以联合在一起同时作用于结石。主机装备 吸附调控泵，能对负压吸引的流量大小进行调控。根据以上需要，我认为

至少需要同时拥有以下基本技术性能，才能满足将乐县总医院的要求：

1、在碎石的同时，主动将击碎的结石碎片直接清理到患者体外

2、超声和气压弹道治疗中不损伤人体软组织，无热产生，不损坏大
窥 镜 ；
3、钬激光波长：≥2.1μm
4、瞄准波长：≥532nm;
5、气压弹道能频率：≥12次/S,同时连续可调

6、采用微电脑控制技术，可精确设置治疗参数，并对治疗参数进行
储 存 ；
7、必须具备对输尿管结石处理的功能，能通过超声探针中空部分将
击碎的结石碎片清理出病人体外。
根据目前国内此类产品的技术，尚无产品可以同时具备以上基本技术 性能，如购买无法达到上述性能的产品，将无法满足将乐县总医院的实际 需求，不利于临床的治疗，在国外产品性能可以满足该单位的使用要求前

提下，我建议该单位采购进口产品。

	
	专家签字：
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	2023年11月10日


备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采 购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。
	专家论证意见
	将乐县总医院根据医院定位、场地情况以及实际需要，需要采购具备 以下性能的碎石系统：要同时能产生三种能量：超声碎石能量、气压弹道 碎石能量、钬激光碎石能量；必须有四种以上碎石方式，每一种方式都可 以单独碎石。超声和气压弹道可以联合在一起同时作用于结石。主机装备 吸附调控泵，能对负压吸引的流量大小进行调控。根据以上需要，我认为

至少需要同时拥有以下基本技术性能，才能满足将乐县总医院的要求

1、在碎石的同时，主动将击碎的结石碎片直接清理到患者体外

2、超声和气压弹道治疗中不损伤人体软组织，无热产生，不损坏内
窥 镜 ；
3、钬激光波长：≥2.1μm
4、瞄准波长：≥532nm;
5、气压弹道能频率；≥12次/S,同时连续可调：

6、采用微电脑控制技术，可精确设置治疗参数，并对治疗参数进行
储 存 ；
7、必须具备对输尿管结石处理的功能，能通过超声探针中空部分将
击碎的结石碎片清理出病人体外。
根据目前国内此类产品的技术，尚无产品可以同时具备以上基本技术 性能，如购买无法达到上述性能的产品，将无法满足将乐县总医院的实际 需求，不利于临床的治疗，在国外产品性能可以满足该单位的使用要求前
提下，我建议该单位采购进口产品。
专家签字： [image: image25.png]PG




2023年11月10日


备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采 购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。
	专家论证意见
	将乐县总医院由于临床业务发展需要，需要采购的碎石设备系统要同 时能产生三种能量：超声碎石能量、气压弹道碎石能量、钬激光碎石能量 而且必须有四种以上碎石方式，每一种方式都可以单独碎石。超声和气压 弹道可以联合在一起同时作用于结石。主机装备吸附调控泵，能对负压吸 引的流量大小进行调控。考虑到上述产品，根椐将乐县总医院对拟购设备 的技术要求，认为其申请理由符合目前实际情况，下面对国产设备不能满

足的技术参数，以及对使用的影响进行论证

进口产品具备的以下几点是目前国内产品无法具备的：
1、超声和气压弹道治疗中不损伤人体软组织，无热产生，不损坏内
窥 镜 ；
2、钬激光波长：≥2.1μm
3、瞄准波长：≥532nm
4、气压弹道能频率；≥12次/S,同时连续可调

5、采用微电脑控制技术，可精确设置治疗参数，并对治疗参数进行
储 存 ；
6、具备对输尿管结石处理的功能，能通过超声探针中空部分将击碎
的结石碎片清理出病人外。
目前国产产品尚不具有以上技术，不满足将乐县总医院的使用要求，但
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进口产品可满足要求，且性能稳定及故障率低，建议采购进口产品。

专家签字
2023年11月10日


备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采 购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。
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附件4
专家组成员情况表
	姓名
	电话
	职称
	专业
	单位

	陈依松
	13859651088
	高工
	医疗设备
	宁德市医院

	孔庆光
	13859605979
	高工
	医疗设备
	宁德师范学院

	林振兴
	13509550186
	高工
	医疗设备
	宁德市电视转播台

	周林树
	13358479777
	高工
	医疗设备
	宁德技师学院

	李峰
	13859651037
	律师
	法律
	福建宁美律师事务所
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专家签字：


